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требуется отжиг напечатанной модели для достижения необходи-
мой механической прочности. 
Аддитивные технологии уже сейчас вовсю применяются в 
нашем мире и учитывая все достоинства данной технологии можно 
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Спроектированный вакуумный аспиратор является медицинским 
устройством, которое обеспечивает безопасное осушение полостей 
и раневых поверхностей, активное послеоперационное дренирова-
ние, аспирацию крови, септической или серозной жидкости, эваку-
ацию отделяемого содержимого носа, рта, маточной полости, дыха-
тельных путей.  
Так как вакуумный аспиратор является лечебным аппаратом, то 
должен соответствовать нормам безопасности и технико-эксплуата-
ционной надежности, предъявляемым к медицинской технике – 
именно от них зависит способность оборудования работать кор-
ректно, чётко, без сбоев, тем самым способствуя снижению меди-
цинских рисков. 
Требования к медицинскому оборудованию формировались на 
протяжении всей истории медтехники, постепенно усложняясь и 
дополняясь новыми позициями. Производство медицинских изде-
лий – динамично развивающаяся отрасль, предлагающая все более 
совершенные инновационные решения на основе уникальных тех-
нологий. По мере технического усложнения приборов и аппаратуры 
ужесточаются оценочные критерии, которыми должны руковод-
ствоваться клиники и центры при выборе оборудования. 
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Технико-эксплуатационная надежность проявляется в способно-
сти оборудования в течение всего периода службы сохранять ста-
бильные рабочие параметры: обеспечивать точные измерения, под-
держивать автоматическую регулировку и выполнять другие функ-
ции, предусмотренные назначением и инженерной конструкцией. 
Требования к безопасности и эффективности изделий медицин-
ского назначения в соответствии с решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 27 (г. Москва):  
1. Изделия медицинского назначения должны быть спроектиро-
ваны и изготовлены так, чтобы при использовании их по назначе-
нию в надлежащих условиях и (при необходимости) с применением 
технических знаний, опыта, образования или подготовки потенци-
альных пользователей, они обеспечивали безопасность и не подвер-
гали риску состояние здоровья пациентов, пользователей или дру-
гих лиц. Любые риски, связанные с применением изделий, должны 
быть допустимыми и меньшими, чем приносимая польза пациенту, 
а также соответствовать высокому уровню защиты здоровья и обес-
печения безопасности.  
2. Решения, принятые при разработке и изготовлении изделия 
должны соответствовать принципам безопасности с учетом совре-
менного состояния науки и техники.  
При выборе наиболее подходящих решений изготовитель должен 
идентифицировать опасности и сопутствующие им риски, связанные 
с предназначенным применением или с прогнозируемым неправиль-
ным использованием изделия медицинского назначения и применять 
следующие принципы в порядке уменьшения приоритета:  
– исключать и / или уменьшать риск до разумной степени путем 
применения соответствующих технических решений на этапах раз-
работки и производства;  
– уменьшать остаточные риски до разумной степени путем при-
менения защитных мер, в том числе, путем обязательного преду-
преждения об опасности;  
– информировать пользователей об остаточных рисках, которые 
не могут быть устраненными предпринятыми изготовителем спосо-
бами защиты.  
3. Изделия должны быть разработаны и изготовлены таким обра-
зом, чтобы они, согласно объективным свойствам и документиро-
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ванным характеристикам, достигали целей предназначенного изго-
товителем использования, с учетом общепринятого достигнутого 
уровня развития технологии в данной области.  
4. Технические характеристики и функциональные свойства из-
делий не должны ухудшаться в течение срока службы изделия, ука-
занного изготовителем, под действием внешних факторов до такой 
степени, чтобы здоровье и безопасность пациентов или других лиц 
подвергалось угрозе при нормальной эксплуатации изделий в усло-
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Из изученных источников было выявлено какое оптимальное дав-
ление требуется, для ускоренного заживления ран (см. рисунок 1) [1]. 
 
  
Рисунок 1 – Зависимость количества раневого отделяемого  
от уровня отрицательного давления 
